
2020.08.31

空   白1件 (P2/3)

2020.08.14

梁佩琳 (2950-0377)

TFF9H380

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│細菌過濾效率(%)　　　 │1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.4　　　　　　　　　│CNS 14774-T5017-2018 9.2│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│金黃色葡萄球菌　　　　│2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.5　　　　　　　　　│CNS 14775 T4037-2003　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│ATCC 6538　　　　　　 │3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.6　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.4　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.3　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 對照組的平均菌落數：2256 CFU。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 平均粒徑：2.9 μm。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面：外側。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面積為39.5 c㎡。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試流量: 28.3 L/min。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: 醫療口罩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

勤達醫療器材股份有限公司(T7786)

220 新北市板橋區民生路一段33號22樓之1



2020.08.31

空   白1件 (P3/3)

2020.08.14

梁佩琳 (2950-0377)

TFF9H380

口罩勤達醫療器材股份有限公司(T7786)

220 新北市板橋區民生路一段33號22樓之1


